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Verbesaerter pneiinuitischer Filter- Apparat 

von 

Demeelben. 


Hiesu Fig. 6 u. 7 der Tafel. 


Er besteht «mlieh aus wmb Ftaoon i, weklier unten 
mk tiner Otffnng < nruhw kt, am die filtrirte FlOssig. 
keit abiulauen; oben bat Or ebantalU <wei Oeffoangn b 
und c; twtrttu aas eincm Triehter von VVeifsbiech B , wat¬ 
cher mil einem gat achlieftenden Deckel C versehen iat; 
der Deckel hat dm’ Oeffnnngen def Der Tricbter wird 
vermittelst eioes Rorka laftdicht in die in der Mitte des 
Flaooa'a befindiiche OefFnung b eingeaetzt and rennittelst 
afamr bewegHcben Rub re ait der 8ekeo&ffnang dec Deckels 
and der dee Flacon'e e verbonden, nackdem man dm Kiltrum 
hineingeaatzt hat. Hierauf wird derDockol, wanna oStbig 
iat, mil etner Pappanatraifa lotirt. la der mittlerao Oeftaaag a 
daa Deckel* befindet atcb cine Glaardhre too einem halban 
Zoll Darchmesser and 5 — 6 Zoll Liege, weleba sar Hal ft* 
in daa Tricbter gebt; dieae iat anten eatweder aogespitst 
odor mit einem dorchbobrtea Kork reraaben, to da Ct die so 
fibriroade FluaaigkeU: eiodriogon kann. be dieaer RBhre be. 
findet sich ein Schwimmar g, beatehand aus einem Streidan 
ainea Federkielea apf einem Stuchcben Kork befestigt. Er 
diant, am den Stand der Fluoigkeit ana nseig on. Die RShre 
wird obea rerstopit. Die dritte Oeffnung / das Deckels diant 
am Flussigbeit nachaugiefien. 

Wenn der Trichtar doppelt iat, Fig. 7, namlick mit 
aioem Mantel umgeben, walaker oban and a nten nine Oeff. 
nung oam EiafuUen and A bla s ien das hocbendaa Wasters 
bat, ao kaoa er asm Filth ran dor in der gewuhnlicben Teat* 
peratur eratarreaden Fiduigkctteo gebtaucht werden, wie 
s. B. Opodeldoc a. a. w. 



U ist schon ein solcber Tricbter bekannt gemacht wot 
den, er ist aber nicht mit dem Schwiinmer verseheo, welchc 
diesem den Vorzag gibt. 


Vercinfachung dee in Berzelius Lehrbuch 4ten Bandes 
2 te Abtheil. Tafel I. Fig. to. abgebildeten Apparats 
durch einen fortdauernden und langsameu Zulau! 
des VY assers Pracipifate auszuwaschen 

von 

Dcmselben. 


Obscbon die Geschicklichkeit, Gias zxt blasen, cin'n 
Cbemiker nicht fehlen soli, so mag es deren doch noch geben 
und ich zithie mich darunter, welehe diese Kunst nicht in 
eiutsm hohen Grade besitzen. 

Man kann nicht leicht in Ermangclung dieses Apparates 
einen sehr langsamen Zulauf des A uswasch wasters bewcrk- 
steiligen, ohne dafs nicht zu riel oder zn wenig WasseT auf 
das Filtrum komme. 

Meine Vereintachung, Verbessernng kann man es nicht 
nennen, besteht darin, dafs man auf eine beliebige Flasche 
einen guten Hoi k pafst, so dafs er ein Paar Linien uber dem 
Halse vorsteht, in der Mitte ein kleines Loch bobrt, in wel- 
dies man eine, eine halbe oder eine Linie weite R5hre steckt 
und an der Seite des Korks einen sehr kieinen Einschnitt 
macht. 

Nachdein die Flasche mit Waster gefullt ist, stdrzt man 
tie uber dem Filtium um, wo denn sogleich aus der mittle* 
ren Oetfnung Waster herras and Luft an der SeitenSffnung 
cinstiomt, bis beide Oeffnungen unter den Wasserspiegel zn 
stehen komraen. Je nacbdem non Waster aus dem Filtrum 
abiliefst und die SeitenoiTnung aus dem Wasserspiegel koramt, 



